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Broj: 2019-16/D/6
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OBAVESTENJE BROJ 1

Predmet: Dodatna pojaSnjenja za javnu nabavku medicinski aparat za fizikalnu
terapiju broj JN: 16/2019

Postovani,
Obavestavamo Vas da su putem mail-a stigla pitanja kojima se trazi dodatno razja$njenje
Konkursne dokumentacije:

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama imamo sledeca pitanja i sugestije:

Pitanje broj 1

1. U konkursnoj dokumentaciji prilikom pozivanja na Clan 75. Obavezni
uslovi izostavili ste Stav 5. koji glasi: “da ima vaZe¢u dozvolu nadleZnog organa za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predvidena
posebnim propisom”. U ovom slucaju, s obzirom da se radi o medicinskom sredstvu,
neophodno je zahtevati Re$enje Ministarstva zdravlja za obavljanje ove vrste delatnosti, a
u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima.

Odgovor broj 1

Odgovor ¢e biti dat u I izmeni I dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje broj 2

2. Tehni¢ka specifikacija medicinskog sredstva koju ste dali u konkursnoj
dokumentaciji ~ direktno narusava Clan 10. Zakona o javnim nabavkama
“Nacelo obezbedivanja konkurencije” koje glasi: “Narucilac je duzZan da u postupku javne
nabavke omoguéi $to je moguée vecu konkurenciju.Narudilac ne moZe da ogranidi
konkurenciju, a posebno ne moze onemogucavati bilo kojeg ponudaca da ucestvuje u
postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovarackog postupka, niti
kori$¢enjem diskriminatorskih uslova, tehnickih specifikacija i kriterijuma.”

Odgovor broj 2

Prema saznanjima Narucioca na trzistu postoji viSe razli¢itih ponudaca lasera visokog
inteziteta sa razli¢itim tehni¢kim karakteristikam, a Narucilac nije u obavezi da konkursnu
dokumentaciju i tehnicke karakteristike prilagodi potencijalnim ponudadima veé
iskljuéivo svojim potrebama i zahtevima tretiranja sportista. Pored navedenog, istiemo
da je Zakonom i konkursnom dokumentacijom predvideno da ponudaéi ponudu mogu
podneti kako samostalno, tako i udestvovanjem u zajednic¢koj ponudi, gde ispunjenost
uslova ispunjavaju zajedno, te na taj na¢in ispuniti uslove Naruéioca.

Takode, napominjemo da naruéilac sprovodi predmetni postupak u skladu sa pozitivnim
propisima, bez namere da favorizuje bilo kog potencijalnog ponudaca. Predmetna
konkursna dokumentaciji je pripremljena u svemu u skladu sa ZJN i ne stoji primedba da
su propisani uslovi diskriminatorski, tj da favorizuju nekog od ponudaéa, tako da u
predmetnoj konkursnoj dokumentaciji nisu prekrSena nacela javne nabavke propisana
¢lanom 10. i ¢lanom 12. Zakona.
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ObrazloZenje po stavkama tehnicke specifikacije:

TEHNICKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACLIE)

APARAT ZA TERAPIIU LASEROM VISOKOG INTENZITETA

Karakteristike uredaja:

Pitanje 2-1

*Neinvanzivni terapeutski uredaj namenjen da emituje energiju u infracrvenom spektru —
ovo je prihvatljivo jer svaki fizioterapeutski laser radi u IR spektru

Odgovor 2-1

Narucilac ostaje pri definisanom zahtevu

Pitanje 2-2

*Obezbeduje povriinsku stimulaciju bioloskog tkiva —bolji efekti se postizu ako se
obezbedi i dubinska stimulacija tkiva, pa smatramo da ovo treba izbaciti

Odgovor 2-2

Odgovor ¢e biti dat u I izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-3

*Terapeutska  enciklopedija —pojasniti  §ta tatno podrazumeva ‘“terapeutska
enciklopedija”

Odgovor 2-3

Odgovor ¢e biti dat u I izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-4

*Programirani protokoli — ovo je razumljivo i prihvatljivo
Odgovor 2-4

Naruéilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-5

*Korisni¢ki-definisani protokoli i baza pacijenata - ovo je razumljivo i prihvatljivo
Odgovor 2-5

Naruéilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-6

*Protokoli za razli¢ite oblasti primene - ovo je razumljivo i prihvatljivo
Odgovor 2-6

Narucilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-7

*Ekran u boji (8.4") osetljiv na dodir — dijagonala ekrana je irelevantna u slucaju fizikalne
terapije (kod ultrazvuénih aparata ima smisla traziti odredenu veli¢inu ekrana, ali kod
fizikalne terapije je nestruéno i sme$no — ne gledamo unutraSnje organe, nego radimo
terapiju), pa smatramo da ovo treba izbaciti

Odgovor 2-7
Odgovor ¢e biti dat u I izmeni I dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-8
* Moguénost nadogradnje robotskog skeniraju¢eg sistema — pojasniti svrhu; smatramo da
je nepotrebno
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Odgovor 2-8

Narucilac ostaje pri zadatoj tehnickoj karakteristici jer je potrebno da postoji moguénost
kasnije nabavke nadogradnje radi lakSeg, brzeg rada i efikasnosti terapije koja nije
zavisna od operatora (terapeuta) shodno tome je bezbednija 1 preciznija.

Tehnicka specifikacija :

Pitanje 2-9

Snaga lasera 20 W — morate staviti raspon, u suprotnom favorizujete jednog ponudaca
Odgovor 2-9

Odgovor e biti dat u I izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-10

Talasna duzina 1064 nm — mora da stoji “ili neka druga koja obezbeduje biostimulaciju u
IR spektru”, u suprotnom favorizujete jednog ponudaca

Odgovor 2-10

Narucilac ostaje pri trazenoj tehni¢koj karakteristici jer prema saznanjima Narucioca
trazena talasna duZina prema klini¢kim studijama obezbeduje najvecu prodornost i
najmanju apsorbciju kroz melanin, §to pokazuje i veliki broj proizvodaca koji ima upravo
ovu talasnu duZinu.

Pitanje 2-11

Frekvenca 1 Hz- 20 kHz — ovo je u redu
Odgovor 2-11

Naruéilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-12

Doza 1-1000 J/em?2 - ovo je u redu
Odgovor 2-12

Narucdilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-13

Faktor gustine 25%-75% - irelevantan, predlazemo da se izbaci

Odgovor 2-13

Naruéilac ostaje pri definisanom zahtevu, jer se faktorom gustine odreduje i dozira
tretman impulsnim modom rada znacajan za analizu u akutnim stanjima.

Pitanje 2-14

Pre¢nik spota zoom nastavka 10-30 mm — favorizuje jednog ponudaca, predlazemo da se
izbaci

Odgovor 2-14

Odgovor ¢e biti dat u [ izmeni 1 dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-15

Rezimi emisije: kontinuirani, pulsni, superpuls, trougaoni, sekvence,pojedinaéni puls —
pojasniti

Odgovor 2-15

Navedeni rezimi koje je Naruéilac trzio u tehnickim karakteristikama su modovi rada koji
su kljuéni u formiranju terapeutskih protokola i njima se postize individualizacija i
raznovrsnost tretmana.

Pitanje 2-16
Regija tretiranja 1cm2-500cm2 — ovo je u redu
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Odgovor 2-16
Naruéilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-17

Pribor:

- 1 x Opticki zoom nastavak

- 1 x drzac¢ za aplikator

- 1 x sigurnosni konektor

+ 2 x zastitne naocare

- 1 x kabl mreZnog napajanja

- 1 x olov¢ica za ekran osetljiv na dodir — nepotrebno, predlazemo da se izbaci
- 1 x prekrivaé za uredaj - nepotrebno, predlazemo da se izbaci
Ceo nabrojani pribor favorizuje jednog ponudaca!!!!

Odgovor 2-17

Odgovor ée biti dat u I izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku




